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МЕТРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИФУЗНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА НА ОСНОВІ                             
ІНТЕГРУЮЧОЇ СФЕРИ З СВІТЛОВИПРОМІНЮЮЧИМИ ДІОДАМИ 
This paper highlights the metrological analysis of the diffuse transmitter based on the integrating sphere with the 
cosine radiation sources. We propose novel simplified calibration methods of diffuse emitters. 
Вступ 
Розробка і вдосконалення прецизійних 
цифрових відеосистем (ЦВС) з багатоелемент-
ними приймачами випромінювання неможливі 
без випереджаючого розвитку систем вимірю-
вання їх характеристик і калібровки. Одним із 
ключових елементів таких систем є дифузний 
випромінювач (ДВ), який формує на вхідній 
апертурі ЦВС однорідне, змінне за величиною 
поле яскравості високої інтенсивності [1]. В пра-
ці [2] було розглянуто теорію ДВ на основі ін-
тегруючої сфери (ІС) зі світловипромінюючими  
діодами (СВД), здатного розв’язати більшість 
задач калібровки ЦВС, і здійснено її аналітич-
не дослідження. 
Постановка задачі 
Метою роботи є проведення метрологічно-
го аналізу ДВ на основі інтегруючої сфери з 
косинусними джерелами випромінювання типу 
СВД та розроблення спрощеної методики каліб-
рування ДВ. 
Первинні похибки формування поля яскра-
вості дифузного випромінювача 
У [2] було отримано формулу залежності 
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де двN  — кількість СВД; m  — параметр коси-
нусності; двρ  — коефіцієнт відбивання поверх-
ні СВД; двA  — загальна площа, зайнята арма-
турою СВД; двФ  — потік, що випромінюється 
одним СВД; сфD  — діаметр сфери; ρ  — коефі-
цієнт відбивання поверхні сфери; вихD  — діа-
метр вихідної апертури; ефθ  — ефективний кут 
випромінювання СВД; 0I  — сила світла, пер-
пендикулярна до випромінюючої площадки.  
Основні похибки формування поля яскра-
вості на виході ДВ пов’язані з часовою дегра-
дацією розсіювального покриття ρ , флуктуація-
ми струму живлення СВД жIΔ  і, як наслідок, 
змінами випромінюючого потоку двФ  або си-
ли світла двI , температурними коливаннями             
і технологічними похибками конструктивних 
елементів сфD , вихD , змінами властивостей 
внутрішнього середовища ДВ тощо. 
Якщо вважати, що ДВ працює у сталому 
режимі, а фактори, що впливають на яскра-
вість вихідної апертури, статистично незалежні, 
то похибку вихідної яскравості, зумовлену ок-
ремими похибками основних факторів — двФΔ , 
Δρ, сфDΔ , вихDΔ , в першому наближенні мож-
на описати таким виразом [3]: 
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Формули для відповідних коефіцієнтів впли-
ву — часткових похідних відносних первинних 
похибок вих дв/ ФL∂ ∂ , вих /L∂ ∂ρ , вих сф/L D∂ ∂ , 
вих вих/L D∂ ∂  — наведені в табл. 1. 
При числовому аналізі сумарної похибки 
установки яскравості вихідної апертури були 
використані параметри ДВ, розробленого для 
калібрування професійних цифрових фотоапа-
ратів: двФ 150 лм / 497 мВт= , сф 0,5 мD = , ρ =  
0,99=  (покриття Spectralon SRS-99) [4], вихD =  
0,1 м=  (відносний отвір ДВ 1/5), дв 15 штN = . 
Числові значення коефіцієнтів впливу для 
вказаних значень параметрів наведено в табл.1, 
а розраховані залежності похибки установки 
яскравості вихідної апертури від первинних 
похибок показано на рис. 1. 
Таблиця 1. Коефіцієнти впливу первісних похибок ДВ 
Джерело       
похибки 
Коефіцієнт впливу 
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 63,309 ср −1⋅м2 
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покриття Δρ  2
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Нестабільність 
вихідної аперту-
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− 468,035 Вт/(ср⋅м3)
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Рис. 1. Залежність похибок установки вихідної яскравості 
ДВ від первинних похибок основних параметрів —
розрахованих та реальних (індекс р) 
Найбільший вклад в сумарну похибку вно-
сять недоліки внутрішнього покриття і неста-
більність потоку випромінювання. Похибки діа-
метрів ІС і вихідної апертури менше впливають 
на сумарну характеристику, але нехтувати ними 
при прецизійних вимірюваннях не варто. Про-
аналізуємо вказані похибки більш детально. 
Нестабільність внутрішнього покриття ІС 
зумовлена різними факторами: деградацією ма-
теріалу, його гігроскопічністю, запиленістю і 
т.д. На використовувані покриття ці фактори 
впливають різною мірою: нестабільність тради-
ційних покриттів на основі 4BaSO і MgO  пе-
ревищує 0,05 % на годину [5, 6], нові матеріали 
на основі політетрафторетилену вносять неста-
більність не більше 0,01 % при тривалій екс-
плуатації [4]. Для підтвердження в табл. 2 на-
ведено характеристики часової деградації по-
криття Spectralon SRS-99. 
Найбільше на оптичні характеристики СВД 
впливає температура навколишнього середови-
ща і нагрівання кристалу струмом. Існує багато 
методів температурної стабілізації, корекції ви-
промінюваного потоку. В прецизійних вимірю-
вальних системах в одному корпусі із СВД мон-
туються: теплопровідні елементи з екранами, 
що забезпечують добрий тепловий контакт, під-
тримують температуру на одному рівні [7]; кор-
пуси-тримачі для вимірювання температури 
джерела випромінювання та її корекції зміною 
струму живлення [6, 7], а також інші елементи. 
Ці заходи дають можливість здійснити термос-
табілізацію випромінювання СВД у межах 
0,16—0,2 % [8]. 
Таблиця 2. Деградація покриття Spectralon SRS-99 





відбивання 1 місяць 2 місяці 3 місяці
400 0,988 0,987 0,988 0,986 
450 0,990 0,988 0,988 0,990 
500 0,989 0,985 0,987 0,985 
550 0,987 0,983 0,987 0,986 
600 0,987 0,984 0,988 0,988 
650 0,987 0,985 0,988 0,988 
700 0,987 0,983 0,988 0,987 
У масовому виробництві СВД кристали 
заливають епоксидною смолою, що запобігає 
відведенню тепла, тому вони практично термо-
ізольовані від навколишнього середовища. На-
грівальний елемент може бути лише зовнішнім 
і передавати тепло через виводи СВД, що ма-
ють тепловий контакт з кристалами. Для конт-
ролю температури і стабілізації оптичних харак-
теристик може використовуватися пряме змен-
шення напруги на кристалі. Підтримка потріб-
ного температурного режиму СВД здійснюєть-
ся за допомогою зовнішніх нагрівальних еле-
ментів. Це дає змогу знизити температурну не-
стабільність випромінювачів до 1 % [9]. 
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Нестабільність джерел живлення СВД та-
кож впливає на сталість оптичних характерис-
тик. Однак нині випускаються високостабільні 
джерела живлення [10, 11] (див. табл. 3), тому 
ця проблема успішно вирішується. 
Зміна параметрів конструктивних елемен-
тів ДВ хоч і є (у відносних величинах) істотним 
джерелом похибок (рис. 1), але при правиль-
ному виборі матеріалу і раціональній конструк-
ції випромінювача може бути доведена до час-
ток відсотка навіть при жорсткому температур-
ному режимі ДВ. У табл. 4 наведено розрахо-
вані по коефіцієнтах лінійного температурного 
розширення відхилення розмірів інтегруючої 
сфери і вихідної апертурної діафрагми для різних 
матеріалів і різних температурних режимів [12]. 
Таблиця 4. Відхилення параметрів конструктивних 
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Асферичність та інші відхилення форми 
інтегруючої сфери мало впливають на флуктуа-
цію вихідної яскравості, мають систематичний 
характер і можуть бути враховані при калібру-
ванні ДВ. 
На рис. 1 показано залежності похибки ус-
тановки яскравості вихідної апертури /L LΔ  від 
первинних похибок основних елементів ДВ із 
врахуванням їх реальних величин. Для кращого 
оцінювання можливостей запропонованої мо-
делі ДВ використано максимальні значення. У 
цьому випадку максимальна похибка встанов-
лення яскравості не перевищує 0,5 %, що дос-
татньо для розв’язання більшості фотометрич-
них задач. 
Експериментальне дослідження ДВ 
Однією з основних характеристик ДВ є 
однорідність поля яскравості (зонна характерис-
тика), що формується. Оскільки її аналітичне 
подання досить складне [13, 14], то було про-
ведено експериментальне дослідження її харак-
теристик на макеті ДВ діаметром 0,1 м і апер-
турою 0,03 м. У ДВ використовувалися дев’ять 
СВД PG1A-4LXX-3SC, які могли встановлюва-
тися і підключатися в різних комбінаціях. Як 
покриття спочатку використовувалась фарба на 
основі 4BaSO  [3], потім — “Поліхром-1” [6]. 
Розподіл яскравості по перерізу вихідної апер-
тури вимірювався мікрофотометром [15] з ве-
личиною поля зору, перенесеного у площину 
аналізу від 0,1 до 1,0 мм залежно від вибраної 
діафрагми, динамічного діапазону вимірюваної 
яскравості та сумарної похибки вимірювання 
не більше 7 %. Переміщення мікрофотометра 
вздовж апертури вимірювалось індикатором ча-
сового типу з поділкою 10 мкм. Фотографія 
макета для вимірювання показана на рис. 2. 
Рис. 2. ДВ разом із мікрофотометром 
Результати експериментального дослідження  
ДВ (див. рис. 3) показали: 
• інтегруючі властивості ДВ з покриттям 
на основі 4BaSO  значно поступаються харак-
теристикам ДВ з покриттям “Поліхром-1”; 
• збільшення кількості джерел при їх си-
метричному розміщенні покращує однорідність 
вихідного поля яскравості для покриттів ДВ на 
основі 4BaSO  (кращий результат — 15 %). Змен-
шення розсіювальної площадки ІС за рахунок 
збільшення кількості СВД зменшує вихідну 
яскравість більш ніж на 6—8 %; 
• високі розсіювальні властивості покрит-
тя “Поліхром-1” забезпечують нерівномірність 
вихідної яскравості менше 0,1 % практично 
при будь-якій кількості джерел. Зменшення ви-
хідної яскравості за рахунок зменшення ефек-
тивної розсіювальної площі становить не біль-
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ше 3—5 %, що пояснюється зростанням частки 
первісної освітленості в сумарній освітленості. 
Отримані результати повністю підтвер-
джують зроблені раніше теоретичні висновки. 
Для прецизійних ДВ слід використовувати по-
криття на основі політетрафторетилену або 
значно збільшувати кількість СВД. 
Методи і засоби калібрування дифузного 
випромінювача 
Прямий метод. При абсолютизації вимі-
рювань і калібруванні атестаційних установок 
застосовують передачу одиниці спектральної 
густини енергетичної яскравості (СГЕЯ) від 
еталона до робочих зразків [16, 17]. Як еталони 
СГЕЯ використовуються моделі чорних тіл 
(МЧТ), стрічкові, галогенні лампи [18]. Ділян-
ки випромінювальної площадки еталонного та 
робочого випромінювачів послідовно проекту-
ються спряженим об’єктивом на спектроком-
паратор, який складається із монохроматора, 
вимірювального приймача і підсилювально-ре-
єструючого пристрою (рис. 4). В процесі каліб-
рування ДВ відбувається порівняння яскравості 
його апертури з еталоном у вузькому спектраль-
ному діапазоні Δλ , що визначається монохро-
матором. 
Перевагою методу є висока точність пере-
дачі одиниці СГЕЯ, недоліками — необхідність 
точного позиціонування елементів вимірюваль-
ного тракту один відносно одного і викорис-
тання дефіцитних та дорогих МЧТ і стрічкових 
ламп. У [18] детально розглянуті методи, еле-
ментна база і результати дослідження прямого 
методу калібрування ДВ, які варто використо-
вувати для найбільш точних калібрувальних 
систем. 
Непрямі методи. Ці методи дають меншу 
точність, але забезпечують можливість викори-
стання відносно недорогого і доступного мет-
рологічного обладнання. Непрямі методи каліб-
рування можна використовувати як допоміжні, 
що забезпечують кращу відтворюваність ре-
зультатів впродовж тривалого часу. 
Можливі такі три напрями використання 
непрямих методів: 
• калібрування за інтегральною яскравіс-
тю з подальшим перерахунком СГЕЯ по вимі-
ряних спектральних характеристиках випромі-
нювача; 
• калібрування за еталоном світлового 
потоку з компаруванням освітленості вихідної 
апертури; 
• калібрування за виміряною освітленістю 
вихідної апертури з подальшим розрахунком 
СГЕЯ по відомих геометричних і спектральних 
характеристиках дифузного випромінювача. 
В усіх випадках можуть використовуватися 
прецизійні вітчизняні радіометри “Кварц 01”, 
“Кварц 02”, “ТЭС 0693”, “РАТ-2п” (табл. 5) [19]. 
Як було показано, ДВ на основі ІС мають 
дуже високу однорідність поля яскравості на 
вихідній апертурі і фотометричне тіло, близьке 
до ламбертівського. Тому точність позиціону-
вання радіометрів відносно випромінювачів 
принципового значення не має. Природно, що 
відпадає необхідність використання об’єктива, 
а висока лінійність градуйованих характерис-
тик перерахованих радіометрів дає змогу здій-
снювати калібрування у широкому діапазоні 
































Рис. 4. Схема прямого калібрування: 1 — дифузний випро-
мінювач; 2 — спряжений об’єктив; 3 — еталонний 
випромінювач; 4 — спектрокомпаратор; 5 — монох-
роматор; 6 — приймач випромінювання; 7 — реєст-
руючий пристрій 
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Найбільшу точність забезпечує перший 
метод. Вимірювання інтегральної яскравості 
при цьому здійснюється при встановленні яск-
равоміра у вихідній апертурі ДВ (рис. 5), а його 
відносна спектральна характеристика вимірю-
ється звичайним способом (рис. 6). СГЕЯ ви-
значається розрахунково. Недоліком і джере-
лом похибки є вузький спектральний діапазон 
яскравоміра. Цей метод може бути використа-
ний для прямого калібрування випромінювача 
за інтегральною яскравістю в малому діапазоні 
довжин хвиль. 
У другому методі всередині ДВ встановлю-
ється світловимірювальна лампа типу СИП, а  
як компаратор освітленості вихідної апертури 
використовується люксметр (див. рис. 5). Каліб-
рують ДВ безпосередньо по потоку джерела, 
СГЕЯ визначається розрахунком по геометрич-
них параметрах ІС і відносній спектральній 
характеристиці. В цьому методі ІС відіграє 
роль фотометричного шару. В зв’язку із склад-
ністю врахування абсолютних геометричних і 
фотометричних характеристик ІС точність ка-
лібрування по СГЕЯ буде істотно нижчою. Цей 
метод є зручним для контролю стабільності 
внутрішнього покриття сфери і режиму роботи 
первинних джерел випромінювання. До пере-
ваг методу варто віднести доступність еталонів 
світлового потоку — лампи типу СИП, некри-
тичність методу до вибору компаратора, яким 
може бути будь-який із вказаних у табл. 5 ра-
діометрів. 
Ще меншу точність забезпечує третій ме-
тод, який по суті є розрахунковим і може ви-
користовуватися тільки для грубої оцінки фо-
тометричних параметрів ДВ. 
Основними похибками непрямого каліб-
рування є: 
• похибка вимірювання інтегральної яс-
кравості яскравоміром іσ  (відносна похибка 
ТЕС 0693 — 5 %); 
• похибка вимірювання відносної спект-
ральної характеристики вσ  (при використанні 
монохроматора типу МДР-204 і вимірювально-
го термоприймача РТН-12 ця похибка менша 

















Рис. 5. Схема непрямого калібрування: 1 — дифузний 
випромінювач; 2 — радіометр; 3 — приймач ви-
промінювання; 4 — реєструючий пристрій; 5 — 
еталон світлового потоку 
Рис. 6. Схема вимірювання відносної спектральної характерис-
тики: 1 — дифузний випромінювач; 2 — монохроматич-
ний приймач; 3 — монохроматор; 4 — неселективний 
приймач випромінювання; 5 — реєструючий пристрій 
Таблиця 5. Вітчизняні радіометри 
Тип        
приладу 
Вимірювана           
величина 






Кварц 01 Освітленість 
Потужність 
10 − 3—10 − 5 лк 




Кварц 02 Освітленість 10 − 1 —105 лк 0,38—0,78 5—7 
ТЭС 0693 Освітленість 
Яскравість 





РАТ-2п Енергетична освітленість 10—2·104 Вт/м2 0,2—2,5 6 
1 
2 
5 4 3 
1
2 
5 4 3 
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• похибка дискретизації відносної спект-
ральної характеристики при розрахунку дσ  (при 
розбитті інтервалу, що вимірюється, на 20—25 
ділянок, ця похибка менша 0,5 %); 
• похибка екстраполяції значення СГЕЯ у 
середній і ближній ІЧ областях спектра еσ   
(менше 1 %). 
Тоді з урахуванням статистичної неза-
лежності розглянутих похибок випадкова су-
марна похибка визначення СГЕЯ відповідно до 









σ = σ∑ , 
де K β  — коефіцієнт, що враховує величину до-
вірчої ймовірності ( 1,1K β =  при 0,95β = ); іσ  — 
похибки. 
В результаті отримуємо 0,065 6,5 %σ = = , 
що цілком достатньо для калібрування більшос-
ті ЦВС. 
Висновки 
Основну похибку в стабільність поля яск-
равості вносить деградація покриття ІС, однак 
застосування покриття на основі політетрафтор-
етилену дає можливість зменшити цю похибку 
до 0,05—0,1 %. 
Експериментально показано, що збільшен-
ня кількості СВД в ІС покращує однорідність 
вихідного поля яскравості більше, ніж знижен-
ня вихідної яскравості, за рахунок поглинання 
випромінювання арматурою випромінювача. За-
стосування покриттів на основі політетрафтор-
етилену дає змогу досягти неоднорідності ме-
нше 0,1 % навіть при невеликій кількості пер-
винних випромінювачів. 
Запропоновано нові непрямі методи калі-
брування ДВ, які дають можливість досягти 
точності калібрування на рівні 6—8 % при 
спрощенні вимірювальних схем і зниженні ви-
мог до юстування. 
Отримані результати становлять інтерес 
для спеціалістів у галузі оптичної радіометрії і 
метрології, зокрема для розробників апаратури 
при вимірюванні енергетичних характеристик 
прецизійних ЦВС. 
Подальші дослідження будуть спрямовані 
на покращення конструкції ДВ, його метроло-
гічних характеристик і спрощення процедури 
калібрування.
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